Diagnosticka souprava pro rychle stanoveni
poziti novych syntetickych drog
5-MeO-DMT test na sliny
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Zakladni informace:

Vzorek: lidské sliny

Vysledek b&hem: 5-10min

Limit detekce (LOD):  10ng/mi

Expirace: 6 mésicl od data vyroby, datum expirace je uvedeno na hlinikovém sacku, po otevfeni ihned
spotfebujte

Skladovani: pfi2-8°C

Metoda: kompetitivni immunoassay LFIA (Lateral Flow ImmunoAssay)

Imunoreagencie: 5-MeO-DMT konjugéat s hovézim sérovym albuminem, primarni protilatka: polyklonalni kralici

Anti-5-MeO-DMT, sekundarni protilatka: kozi imunoglobuliny proti krali¢im imunoglobulinim
znacené zlatymi Casticemi (GAR-Au), tercialni protilatka: osli imunoglobuliny proti kozim
imunoglobulinim

Pouziti:

,5-MeO-DMT Test* umoznuje okamzity prikaz latky 5-methoxy-N,N-dimethyltryptaminu (5-MeO-DMT) v lidskych
slinach pfi udaném limitu detekce 10ng/ml. Vysledky ziskané touto metodou jsou pouze orientaéni. Tento test neni
uréen pro sebetestovani.

Upozornéni:

1. Pouze pro odborné pouziti.

2. Nepouzivejte testy po uplynuti doby expirace. Test je stabilni po dobu expirace uvedené na hlinikovém obalu
testu.

3. Neotvirejte testovaci kazetu. V pfipadé nechténého otevfeni testovaci kazety anebo pfi celkovém poruseni baleni
pouzijte rukavice pfi likvidaci.

4. Pouzité vzorky slin jsou povazovany za potencialné infekéni material. PFi likvidaci testu dbejte patficnych
bezpelnostnich opatfeni pro praci s potencialné infekénim (biohazardnim) materialem. Testy likvidujte v souladu
s predpisy stanovujicimi nakladani s biohazardnim materialem.

5. Cast testovaciho prouzku v testovaci kazeté obsahuje toxicky azid sodny, kyselinu boritou a tetraboritan sodny.
V pfipadé neotekavaného otevieni testovaci kazety dbejte patficnych bezpeénostnich opatfeni (viz bod 3.)

6. Tento test neni uren pro sebetestovani.

Obsah baleni:

1. Testovaci souprava uzaviena v hlinikovém sacku
2. Navod k pouziti

Slozeni testovaci soupravy:

Testovaci kazeta

Odbérovy tampon na vzorek slin

Kapatko

Zkumavka s reak¢énim pufrem

Zkumavka s negativni kontrolou

SmésSovaci zkumavka uréena k michani vzorku slin a reakéniho pufru
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Postup stanoveni:

Otevrete hlinikovy sacek a odeberte vzorek slin pozvykanim odbérového tamponu na sliny po dobu 1-2min.

Nakapejte 5 kapek do prazdné smésovaci zkumavky.

Pomoci kapatka odeberte z dalSi zkumavky reakéni pufr a nakapejte do zkumavky se slinami opét 5 kapek

reakéniho pufru. Zkumavku uzavfete a promichejte oto¢enim dnem vzh(ru.

4. Promichejte oto¢enim dnem vzhuru lahvi¢ku s negativni kontrolou.

5. Vyjméte testovaci kazetu a do levé jamky (NEG) nakapejte 3 kapky z lahvicky s negativni kontrolou.

6. Do pravé jamky (TEST) nakapejte, pomoci kapatka, 3 kapky smési slin a reakéniho pufru ze sméSovaci
zkumavky.

7. Béhem 5-10 minut odectéte vysledek testu. Odecteni vysledku testu po vice jak 10 minutach nemusi byt korektni!

8. Test posléze zlikvidujte dle pfedpisu (viz bod 4. v sekci ,Upozornéni*).
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Interpretace vysledku:

NEGATIVNi VYSLEDEK

Na obou prouzcich (NEG i TEST) jsou viditelné dvé linie v obou oblastech (T i C). Linie v TEST prouzku v testovaci
oblasti (T) muze mit riznou intenzitu.

Negativni vysledek indikuje, Ze koncentrace 5-MeO-DMT ve vzorku je nulova nebo pod hranici citlivosti testu (LOD).

POZITIVNi VYSLEDEK

Na levém prouzku testu (NEG), slouZicim jako celkova negativni kontrola testu, jsou jasné vyobrazeny dvé linie
v testovaci (T) a kontrolni (C) oblasti. Na pravém prouzku (TEST), doSlo k zeslabeni, nebo Uplnému vymizeni linie
v testovaci (T) oblasti. Linie v kontrolni zéné (C) musi byt viditelna vzdy. Pozitivni vysledek indikuje pfitomnost
5-MeO-DMT v koncentraci 10ng/ml nebo vyS$si.

NEPLATNY VYSLEDEK

Za neplatny vysledek se povaZuje stav, kdy v levém prouzku (NEG) v kontrolni oblasti (C) neni zfetelna Zadna linie a
na pravém prouzku (TEST) nejsou zietelné Zadné linie v testovaci (T) ani v kontrolni oblasti (C).

V dal8im pfipadé neplatného vysledku testu se v levém kontrolnim prouzku (NEG) objevi v obou oblastech (T a C)
linie a v pravém prouzku (TEST) se neobjevi Zadna linie.

Test by mél byt opakovan s novou testovaci kazetou. PFic¢inou neplatného vysledku maze byt nedostateény objem
vzorku, nespravny postup nebo nevhodné skladovani soupravy.

C Negativni C Pozitivni C Pozitivni C Neplatny C Neplatny
T T T T J )

Omezeni testu:

1. Technické nebo postupové chyby, stejné jako nékteré substance obsazené ve slinach mohou interferovat
s vlastnim stanovenim a zpUsobit chybné vysledky.

2. Test nedetekuje pfesnou koncentraci pozité drogy a mlze vykazovat nespecifické reakce. Proto ma test pouze
orientacéni charakter. Pozitivni vysledek je tfeba ovéfit pfesnou analytickou (laboratorni) metodou na odborném
pracovisti.

3. Vysledky testu mohou byt také ovlivnény pozitim Iéku.

Pozitivni vysledek v koncentraci 100pug/ml vykazuji tyto analyty:

DMT

Nasledujici analyty v koncentraci 100ug/ml pFi reakci neinterferuji:

1-nafyron AM-2233 DIPT MDPV pFPP
4-FMP ambroxol DOB mefedron PMMA
4-HO-MET amfetamin DOI MeOPP promethazin
4-MEC betahistin flefedron meskalin pseudoefedrin
5F-PB-22 bisulepin ibuprofen methamizol psilocin
5-MeO-DALT bk-PMA JWH-073 methylon psilocybin
6-APB bk-PMMA JWH-200 metoklopramid serotonin
AB-FUBINACA butylon levocetirizin nafyron sunifiram
AB-PINACA cetirizin MBZP norethisteron TFMPP
Alfa-MT kodein mCPP paracetamol

AM-1220 DBZP MDAI PB-22
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Seznam pouzitych symbolu:

Symbol Vyznam Symbol Vyznam
[:Bj A Pozor, sledujte privodni dokumentaci ,7 Zlikvidujte v souladu s lokalnimi
(pfibalovy letak) i predpisy pro odpady
Katalogové Cislo (@3\ Biologicka rizika
LOT Cislo 3arze x _a'j'; Symboly chemického rizika
Datum expirace Diagnosticky zdravotnicky prostfedek in
EXP p vitro
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